




PROTHÈSE DE DISQUE LOMBAIRE

Recommandations
� Il est très important de respecter le positionnement du patient

pour les contrôles avec amplificateur de brillance.

� Lors de l’étude pré-opératoire, l’utilisation d’un scanner permet
de mesurer le plateau vertébral inférieur de l’espace à prothéser
afin d’évaluer la taille de la prothèse qui devra être utilisée. 
Cette dimension antéro-postérieure du plateau vertébral sera
ensuite confirmée en per opératoire par la mesure directe avec le
mesureur de profondeur.

� Il est nécessaire de supprimer les ostéophytes avant de procéder
à la mesure de la profondeur des plateaux vertébraux.

� Voie d’abord : rétro-péritonéale ou trans-péritonéale. 

� Disque exposé : par écarteur spécial ou clous de Steinman 
et lames flexibles.
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TECHNIQUE OPÉRATOIRE
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